Ciechanów, dnia 10.11.2011 r.

AT-ZP/2501/99.1PN11 

                                                                                              Wykonawcy ubiegający się  

 o udzielenie zamówienia publicznego


 dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i okulistycznych     

                ogłoszonego w BZP nr 366104-2011 z dnia 04.11.2011 r.

     
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow com.pl 


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

	  Lp.      Lp.
	Pytanie
	Odpowiedź

	Pakiet  I

	1
	poz. 1 i 4
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 1 i 4 igłę o długości 45mm? Pozostałe parametry bez zmian.

?

	Zgodnie ze siwz

	Pakiet  II

	2
	poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości  26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	3
	poz. 1                                                                                                                                                  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości  90 cm lub igły                              o krzywiźnie 1/2  koła i nici o długości  100 cm przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?


	Zgodnie ze siwz

	4
	poz. 1, 2, 8 i 12
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja 1, 2, 8 i 12 igłę tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.


	

	5
	poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości  16 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Tak

	6
	poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o krzywiźnie 1/2  koła i nici                       o długości 100 cm przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	7
	poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igłę 40mm, 1/2  koła, odwrotnie tnącą,      długość nitki 100 cm. Pozostałe parametry bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	8
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu syntetycznego, niewchłanialnego, poliamidowego, o zmniejszonej hydrofilności nie pakowanego na mokro przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	Pakiet  III

	9
	poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o przekroju 200 mikronów przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	10
	poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 8,5 mm i przekroju 350 mikronów przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	11
	poz. 2                                                                                                                                                  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości  6,4 mm przekroju 200 mikronów i krzywiźnie 3/8  koła przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?


	Zgodnie ze siwz

	12
	poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o przekroju 350 mikronów przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz

	13
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu plecionego, syntetycznego, powlekanego, wykonanego z kwasu poliglikolowego, barwionego, wchłanianego, czas całkowitego podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitego wchłaniania 56-70 dni, z dwoma igłami odpornymi na stępienie i zginanie przy zachowani pozostałych parametrów szwu bez zmian?

	Zgodnie ze siwz


